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INSTRUCAO DE USO

NOME TECNICO: CABO/ ELETRODO ELETROCIRURGICO (Poténcia maior que 50W)
NOME COMERCIAL: PROBE SOLARIS

PRODUTO ESTERIL — ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO (ETO)
USO UNICO - PROIBIDO REPROCESSAR
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1. Alerta de Instrugdo de Uso

Em atendimento a Instru¢do Normativa n? 04/2012 e RDC N°751/2022, a Setormed disponibiliza as
instrugdes de uso dos produtos no site www.setormed.com.br, sendo indexada pelo nimero de registro ANVISA,
no menu “Instr. de Uso” e visualizada no navegador da web.

Todas as Instrugdes de Uso possuem o numero e data de revisdo no rodapé. Atengdo: o numero de
revisdo informada no rétulo do produto deve ser utilizado para consulta correta.

Para receber Instrugdes de Uso em formato impresso ou versdes anteriores das disponiveis no site,
solicitar o documento pelo telefone (16) 3416-5398 ou e-mail sac@setormed.com.br. Ndo havera custo adicional,

inclusive de envio.

2. Conteudo da Embalagem

O produto é composto de 1 Probe Solaris e acondicionado em:

e Embalagem primaria: Tipo Blister ou Steribag. A embalagem blister, tipo bandeja rigida de polietileno
tereftalato (PET) virgem, selado com papel do tipo Tyvek® 1073B. O Steribag consiste em uma embalagem de
papel grau cirurgico e filme bilaminado transparente de Poliéster/Polipropileno com adesivo de alta performance
resistente a altas temperaturas;

o Embalagem secunddria: Papel Triplex, com acabamento em laminagao fosca e rotulagem;

e Embalagem tercidria: Filme poliolefinico termoencolhivel.

3. Composi¢ao do Produto

Tabela 01: Composicao do Probe Solaris

Imagem ilustrativa dos componentes do registro

)
| 5 ——
4 | = ~— —
3) - — —
—~ 2 ]
N° Descrigao Matéria-prima
1 Ponteira ativa Aco inoxidavel tipo 304 (ASTM F899), PTFE — Teflon (ASTM D3294)
Aco inoxidavel tipo 304 (ASTM F899), Polietileno Acetato de Vinila
2 Haste
atodxico (1ISO 21301-1)
3 Cabo Poliacetal (ASTM D6778)

4 Mangueira de sucgdo  Silicone Atdxico

5 Cabo elétrico PVC e Cobre

4. Apresenta¢ao Comercial

O Probe Solaris é apresentado conforme as caracteristicas abaixo, o que permite ao profissional escolher
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o modelo mais adequado, conforme cada caso clinico que se pretende tratar.

Tabela 02: Modelos Comerciais do Probe Solaris

Cadigo Descri¢ao Imagem llustrativa

ABT-045 Probe Solaris 45°

ABT-060 Probe Solaris 60°

ABT-090-ST Probe Solaris 90° Star

s
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ABT-090 Probe Solaris 90° / ,/@
&
> i
&

ABT-090-SU Probe Solaris 90° Surface !

78

ABT-090-HO Probe Solaris Hook v ) > @

5. Finalidade de Uso

O Probe Solaris é um dispositivo médico invasivo de uso Unico, estéril, descartavel, indicado para
procedimentos cirdrgicos artroscépicos, com a finalidade de realizar ablagédo e coagulagdo de tecidos por meio
de tecnologia bipolar de radiofrequéncia. O produto é projetado para aplicacdo percutanea, oferecendo ao

cirurgido uma ferramenta para tratamento de diversas lesdes articulares.

Instrugdo de Uso - Revisdo 05 — Data: 28/09/2026 Pagina 3 de 11



setermed

Vidas inspiram nossa histéria

Entre suas indicagGes estdo: meniscectomias, lesGes dos ligamentos cruzados anterior e posterior,
resseccao de plica sinovial, lesGes da cartilagem articular, coagulagdo de tenddes e ligamentos, descompressao
subacromial, ressec¢do do manguito rotador, release de ombro congelado/capsulite adesiva, ressec¢do do
labrum glenoidal, ressecgdo de labrum tear e bursectomia. Sua agdo baseia-se em um processo de aplicagdo de
energia eletrocirurgica, transmitida por unidades geradoras compativeis até os eletrodos localizados na
extremidade distal da ponteira. A corrente elétrica é conduzida entre o(s) eletrodo(s) ativo(s) e o eletrodo de
retorno, formando um campo de energia controlado e de baixa temperatura. Quando ativado com energia
suficiente, o sistema converte a solu¢do condutora em uma camada de vapor contendo particulas energizadas
(plasma). Este plasma, ao entrar em contato com o tecido bioldgico, promove sua desintegracao por dissocia¢do
molecular.

Essa tecnologia possibilita a remocdo seletiva de tecido com temperaturas significativamente inferiores
as observadas em procedimentos eletrocirurgicos convencionais e de radiofrequéncia monopolar. Como
resultado, hd uma redugdo substancial dos danos térmicos colaterais aos tecidos adjacentes, preservando a
integridade das estruturas anatdémicas ndo tratadas.

O uso do Probe Solaris pode, eventualmente, estar associado aos seguintes efeitos secundarios
indesejaveis:

e Reacgles alérgicas aos materiais que compdem o dispositivo;

e Deformacao, fissura ou fratura do produto durante o uso, o que pode comprometer a eficacia e a
seguranca do procedimento cirurgico;

e Ocorréncia de lesGes nervosas locais, tempordrias ou permanentes;

o Infecgdes pds-operatdrias precoces;

e Formacgao de hematomas;

o Disturbios cardiovasculares, especialmente em pacientes portadores de marcapasso;

e Dor residual localizada na area tratada.

Ressalta-se que a responsabilidade por complicagdes decorrentes de indicagdes inadequadas, técnicas
cirdrgicas incorretas ou falhas no protocolo de assepsia recai exclusivamente sobre o profissional responsavel

pelo procedimento. Tais eventos, sob nenhuma hipdtese, poderdo ser atribuidos a Setormed.

6. Instrucdes Especiais para Operagido e/ou Uso do Dispositivo Médico

o 0O uso do Probe Solaris deve ser realizado exclusivamente por profissional médico habilitado, com
experiéncia em procedimentos artroscopicos com tecnologia bipolar;

o Na&o ha técnica cirdrgica padronizada recomendada pelo fabricante. A forma de utilizagdo deve ser
definida pelo cirurgido, com base nas particularidades clinicas do paciente e nas boas praticas médicas;

o Durante o procedimento, o eletrodo ativo deve ser mantido a aproximadamente 1 mm de distancia
dos tecidos-alvo, evitando o contato direto prolongado com estruturas ndo tratadas;

o Evite movimentos bruscos ou excessiva pressdao durante o manuseio do dispositivo, a fim de
preservar a integridade do eletrodo e a eficdcia do procedimento;

o A operagdo do Probe Solaris deve ser realizada com cautela, uma vez que ha risco de perfuragdo de
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luvas cirurgicas e lesdo acidental de estruturas adjacentes;

o O produto deve ser utilizado sempre em conjunto com sistema de sucgdo hospitalar, o qual é
responsavel pela refrigeracao do eletrodo, remogado de particulas e prevengao de sobreaquecimento;

o O Probe Solaris deve ser operado exclusivamente em meio artroscopico contendo solugdo
condutora. E essencial assegurar fluxo continuo da solucdo durante todo o procedimento, para evitar danos
térmicos aos tecidos;

o A utilizagdo do produto com canulas metalicas ou qualquer acessdrio ndo especificado neste
documento é estritamente contraindicada e de responsabilidade exclusiva do usudrio;

o Apbs a abertura da embalagem estéril, é fundamental respeitar os principios de assepsia durante a
manipulagdo e uso do dispositivo;

o Em caso de qualquer incidente relacionado ao produto, reportar imediatamente a Setormed;

o O produto é de uso Unico e nado deve ser reutilizado sob nenhuma hipotese;

o Os residuos gerados durante o procedimento devem ser descartados conforme as normas vigentes

para residuos de servigos de saude.

7. Instrucao de Instalagdo e Funcionamento Correto
e Encaixe dos conectores

A unidade eletrocirurgica compativel possui dois conectores fémea no painel frontal, protegidos por
uma tampa deslizante. Identifique o conector macho do seu dispositivo antes de realizar a conexdo:

e Conector da Esquerda (14 Pinos):

o Instrugdo de conexdo: Posicione a tampa deslizante para a direita de modo a expor a saida da
esquerda. Alinhe a guia/semicirculo do conector macho com o semicirculo do conector fémea da esquerda de
modo que formem um circulo completo. Em seguida, encaixe o conector suavemente.

e Conector da Direita (8 Pinos):

e Instrugao de conexao: Deslize a tampa protetora para a esquerda para liberar o encaixe da direita.
Alinhe a guia/semicirculo do conector macho com o semicirculo conector fémea da direita de modo
que formem um circulo completo e faca o encaixe.

ATENCAO: Antes de encaixar qualquer conector, certifique-se de utilizar a entrada correspondente ao
modelo do seu dispositivo (14 pinos no encaixe da esquerda ou 8 pinos no encaixe da direita).

Verifique o correto alinhamento dos guias/semicirculos antes de aplicar pressdo. Ndo force o encaixe e
nao sobreponha os guias, pois o alinhamento incorreto pode entortar ou quebrar os pinos do conector macho,
inutilizando o dispositivo.

Consulte o esquema na Figura 1 abaixo para identificar a compatibilidade entre o conector fémea do

painel e o conector macho do seu dispositivo:
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Figura 1: Identificagdo visual dos conectores de 14 pinos (esquerda) e 8 pinos (direita).

e Instrugles
o Prepare o paciente seguindo os protocolos apropriados para procedimentos eletrocirurgicos.
o Conecte o cabo do eletrodo do Probe Solaris a unidade eletrocirurgica compativel, assegurando uma
conexdo firme e segura.
o Ligue a unidade eletrocirurgica.
o Ajuste a poténcia de saida da unidade, respeitando o limite maximo de 200 W.
o A ativagdo do dispositivo ocorre mediante acionamento do pedal da unidade eletrocirurgica.
o Caso necessario, ajuste os parametros de poténcia conforme a evolugdo do procedimento, sempre

com base na experiéncia do profissional responsavel.

e Conferéncia de funcionamento
o Parametros Operacionais Recomendados
e Frequéncia de operagdo (ablagdo bipolar): 100 kHz
e Tensao de entrada: 127-220V, 50 Hz
e Poténcia de saida: 1-300 W (maximo recomendado: 200 W)
o Faixa de temperatura de trabalho: 40-55 °C
o Sistema de Sucgdo
e O adaptador de sucgdo deve ser conectado ao sistema de sucgdo hospitalar padrao.
e Verifique previamente o funcionamento correto do equipamento de succdo antes do inicio do
procedimento.
e A succdo deve permanecer ativa durante todo o tempo de uso do dispositivo, garantindo a

refrigeracdo do eletrodo e a remocao eficiente de detritos.

e Frequéncia de manutengao
O Probe Solaris é de uso Unico e deve ser descartado apds o procedimento. Ndo requer manutengao

periddica.
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e (Calibragao
O Probe Solaris ndo requer calibragdo ou ajustes técnicos para sua utilizacdo. Seu uso adequado
depende exclusivamente do conhecimento, experiéncia e entendimento do cirurgido em relagdo a técnica
cirdrgica recomendada e as especificidades do dispositivo. A correta aplicagao estd diretamente relacionada a
habilidade profissional e ao planejamento pré-operatorio.
Atengdo: A unidade eletrocirdrgica a qual o dispositivo serd conectado deve ser submetida a

manutenc¢do preventiva e calibragdo periddica, conforme orientagdes do fabricante do equipamento

O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do

dispositivo médico.

8. CondigGes de Armazenamento, Conservagao e Manipulagao

o O Probe Solaris deve ser transportado e armazenado em sua embalagem original, lacrada, integra e
sem qualquer violagdo, de forma a preservar a sua esterilidade;

o O local de armazenamento deve ser limpo, seco, com boa ventilagdo e iluminagdo adequada,
permitindo a facil visualizacdo da rotulagem;

o A temperatura ambiente deve ser mantida entre 18 °C e 25 °C, com umidade relativa do ar entre
10% e 65%;

o Evite a exposi¢do prolongada a temperaturas superiores a 45 °C durante o transporte, bem como a
luz solar direta, radiagdo ionizante ou contaminacgdo particulada;

o Durante o transporte, devem ser seguidas as orienta¢des descritas na simbologia da embalagem,
atentando-se ao conteldo, prazo de entrega e cuidados especificos;

o Quedas, choques, empilhamentos inadequados e variagoes bruscas de temperatura e umidade fora
dos limites indicados devem ser evitados;

o A gestdo do estoque deve assegurar que os primeiros produtos a entrarem no estoque sejam os
primeiros a serem utilizados;

o O Probe Solaris é fornecido em embalagem estéril. A esterilidade é garantida apenas se a embalagem
estiver intacta e dentro do prazo de validade;

o O produto deve ser desembalado imediatamente antes do uso, seguindo rigorosas praticas de
assepsia, a fim de preservar a esterilidade. Antes da utilizagao, verificar sempre o indicador de esterilidade e a
integridade da embalagem;

o Caso o produto tenha caido, sofrido danos fisicos ou apresente qualquer suspeita de
comprometimento, o mesmo deve ser descartado de acordo com as normas sanitarias vigentes, sendo

considerado imprdéprio para uso.

9. Adverténcias e Precaugdes

Etapas e cuidados médicos perioperatdrias na utilizagdo do Probe Solaris:
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e Pré operatodrias

o Verifique a integridade da embalagem primaria do produto. N3o utilize o dispositivo caso haja
qualquer sinal de violagdo, dano fisico ou comprometimento da esterilidade da embalagem.

o Avalie cuidadosamente a elegibilidade do paciente. Pacientes que apresentem contraindicagdes ou
restrigdes clinicas relacionadas ao uso do dispositivo devem ser considerados ndo aptos para o procedimento,
salvo decisdo clinica fundamentada.

o Atengdo: o produto é fornecido esterilizado pelo fabricante, em embalagem selada e de uso Unico.

o Antes da utilizagdo, confirme a data de validade impressa na embalagem. N3o utilize o produto se a

validade estiver expirada.

e Operatoria

o Siga os protocolos cirudrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio do produto, para evitar
ferimentos no paciente e/ou em outras pessoas no centro cirurgico.

o O cirurgido deve evitar produzir vincos, arranhGes ou batidas nos produtos, pois esse tipo de acdo
pode danificar as propriedades do produto.

o Siga rigorosamente os protocolos cirlrgicos estabelecidos para procedimentos artroscépicos e
eletrocirurgicos. Manuseie o Probe Solaris com cautela, a fim de evitar lesdes acidentais ao paciente, a equipe
cirdrgica ou a qualquer outra pessoa presente no centro cirurgico.

o O cirurgido deve evitar a ocorréncia de vincos, impactos ou arranhdes no dispositivo durante o
manuseio e o procedimento. Danos fisicos ao produto podem comprometer suas propriedades funcionais, afetar

o desempenho e colocar em risco a seguranca do procedimento.

e Pds-operatodria
o Apbs o término do procedimento, o Probe Solaris deve ser descartado de acordo com os protocolos
internos do hospital e em conformidade com as normas vigentes para o descarte de residuos de servigos de
saude.
o Este produto é de uso Unico e ndo deve, em hipdtese alguma, ser reprocessado, reutilizado ou

esterilizado novamente.

¢ Intercorréncias

Ndo ha riscos de intercorréncia reciproca decorrentes da presenca do dispositivo médico em
investigacOes ou tratamentos especificos.

O uso do produto com procedimentos e condi¢ées ndo adequadas poderd prejudicar o paciente,
conduzindo a resultados ndo satisfatorios. Em caso de duvida sobre o material ou técnica de uso, contate o

fabricante ou representante comercial homologado pela empresa.

10. Equipamentos Compativeis

O Probe Solaris deve ser utilizado em conjunto com geradores eletrocirurgicos compativeis com
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tecnologia bipolar de baixa temperatura, também conhecidos como unidades eletrocirirgicas. Para seu
funcionamento adequado, o dispositivo deve ser conectado a equipamentos que operem com os seguintes
parametros técnicos:

e Capacidade de geragdo de plasma de baixa temperatura;

e Frequéncia de operagdo compativel com ablagdo bipolar (em torno de 100 kHz);

e Faixa de poténcia de saida ajustavel, com capacidade de fornecimento de até 300 W, sendo
recomendada a opera¢do com poténcia maxima de 200 W;

e Compatibilidade com pedal de acionamento e conexdo segura com o cabo do eletrodo.

O uso do dispositivo com equipamentos ndo compativeis ou fora das especificagdes técnicas
recomendadas pode comprometer seu desempenho e seguranga, sendo de responsabilidade exclusiva do
usudrio. Recomenda-se verificar previamente a compatibilidade técnica entre a unidade eletrocirirgica e o

dispositivo antes da utilizagdo em qualquer procedimento.

11. Contraindicagoes

O Probe Solaris ndo deve ser utilizado nas seguintes situagdes:

e Procedimento cirdrgico ndo artroscopico;

e Procedimento sem solugao salina ou lactato de ringer na irrigagao;

e Pacientes com marca-passos cardiaco;

e Pacientes com implantes de dispositivos eletronicos.

Atencdo: Quando a utilizacdo do Probe Solaris for considerada, pelo profissional responsavel, a melhor
alternativa terapéutica para o paciente, mesmo na presenca de uma ou mais contraindica¢des, é
responsabilidade do cirurgido avaliar cuidadosamente a relagdo risco-beneficio. Nesses casos, o cirurgido deve
informar ao paciente, de forma clara e completa, sobre todos os riscos potenciais associados ao uso do
dispositivo, bem como orientar sobre as medidas preventivas ou mitigadoras que possam ser adotadas para

minimizar os efeitos adversos relacionados as contraindicagdes identificadas.

12. Esterilizagao

O Probe Solaris é fornecido na condicdo estéril, e possui prazo de validade de 3 anos. E utilizado o
método de esterilizagdo por Oxido de Etileno, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11135:2018 —
Esterilizagdo de produto de atengdo a satide — Oxido de etileno — Requisitos para desenvolvimento, validacdo e
controle de rotina de um processo de esterilizacdo de produtos para saude.

As embalagens possuem indicadores de esterilizagdo junto ao rétulo do produto.

A rotulagem do produto o identifica claramente como ESTERIL, assim como também identifica o tipo de
esterilizagdo e o prazo de validade.

Para a manutencdo da esterilidade, o produto médico deverd ser aberto somente no momento da
utilizacdo e manuseado em ambientes estéreis. Antes do uso verifique se o produto esta dentro do prazo de
validade indicado.

Em caso de dano na embalagem protetora de esterilidade, ndo utilize o produto. A embalagem

danificada compromete a esterilidade do Probe Solaris, invalidando sua segurancga para uso médico.
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13. Descarte

Os métodos e procedimentos de descarte deste produto médico devem assegurar a sua completa
descaracterizagdo, impedindo qualquer possibilidade de reutilizagao.

Caso o dispositivo médico seja removido da embalagem interna e inserido dentro do ambiente cirdrgico,
mesmo que ndo tenha sido utilizado ou contaminado por outras fontes, esse deve ser tratado como material
contaminado.

Descartes da cirurgia devem ser geridos sob a responsabilidade do estabelecimento que conduz o
procedimento cirurgico, assim como qualquer outro residuo de saude.

Nos casos em que ocorra a expira¢do da validade do produto, este devera ser descartado corretamente,
conforme legislagdes locais aplicaveis.

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude (PGRSS) para o manejo,
segregacao e acondicionamento de residuos conforme a diretriz da RDC n° 222 de 28 de margo de 2018, que
dispGe sobre o Regulamento Técnico para Gerenciamento de Residuos de Servigos de Saude, para mitigar os

riscos imprevisiveis associados a eliminagdo de dispositivo - contaminagao ambiental e risco biolégico.

14. Rotulagem e Rastreabilidade

A rastreabilidade do dispositivo é garantida através da marcagdo a laser do nimero do lote do produto.
A rotulagem do produto esta fixada a etiqueta externa, que possui as informagdes necessdrias a identificagdo do
produto e a simbologia, em conformidade com ABNT NBR ISO 15223-1:2022 — Dispositivos médicos — Simbolos

a serem usados em informagdes fornecidas pelo fabricante — Parte 1: Requisitos Gerais.

Tabela 03: Simbologia da Rotulagem

Simbolo Descricdo

Data de Fabricagao

Usar até a data (prazo de validade)

3 iES

\/
Px

Proteger de luz solar

Fragil, manusear com cuidado

Ndo utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instru¢es de uso

@ ra

STERILE|ED| Esterilizado com éxido de etileno

Consultar as instrucdes de uso ou consultar as instrugdes eletronicas de uso

Nao reusar

N3o reesterilizar

® B =
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Simbolo Descrigdo

/H/ Limite de temperatura

Limitagdo de umidade
T Manter seco

REF Ndmero de catélogo

LOT Cadigo do lote

d Fabricante

Dentro da embalagem secundaria sdo disponibilizadas as etiquetas de rastreabilidade e recomenda-se

o uso conforme indicado abaixo:
a) Etiqueta 1: fixada ao documento no momento da entrega do material ao hospital;
b) Etiqueta 2: fixada na nota fiscal de venda;
c) Etiqueta 3: fixada no prontudrio do paciente;
d) Etiqueta 4: fixada na documentagdo a ser entregue ao paciente, para ciéncia das informacgGes

referentes ao dispositivo médico.

15. Atendimento ao Cliente e Reclamagées

Caso o produto médico apresente um risco imprevisivel especifico ndo descrito nesta instrucdo de uso,
esteja fora de suas especificagGes ou esteja gerando qualquer insatisfacdo, notifique diretamente a Setormed
através do e-mail: sac@setormed.com.br ou telefone: (16) 3416-5398.

O setor responsavel fard o envio do formulario de queixa que deve ser preenchido.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material bioldgico, embalado em saco plastico
fechado, identificado com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto. E mandatéria a informacéo

de lote.

Fabricante/ Detentor do Registro

Setormed Industria e Comércio de Equipamentos
Médicos e Odontolégicos S.A.

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 — Jd. Sdo Paulo,
S3o Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 — INDUSTRIA BRASILEIRA
Site: www.setormed.com.br

Telefone: (16) 3416-5398
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